MODE
D'EMPLOI

Accessoires

* Appareil avec 3 cables et chip inséré

* Accu

* Etui de protection avec sangle nucale et ceinture pour la poitrine

* Electrodes autoadhésives

¢ Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d’emploi
e Clip de fermeture rouge pour le renvoi

Renvoi

Une fois I'enregistrement terminé, veuillez nous renvoyer I'appareil avec I'accu toujours
inséré (chip dans I'appareil), le formulaire de demande d’analyses et le carnet du patient.
Viollier prend en charge les frais de port.

* Viale Service clientéle — dépot au cabinet

* Via DPD —dép6t dans un Pickup parcelshop - dpdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
* Viala poste

ECG de 24h

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

» Retirer I'étiquette de la fenétre transparente

 Insérer I'étiquette correspondante (dans le coffret) dans la fenétre transparente
- 'adresse Viollier AG est visible

e Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge
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Informations importantes

N'insérer I'accu que lorsque I'appareil est déja mis en place sur le patient. L'enregistrement
commence dés lors que I"appareil et I'accu sont connectés.

° Apres I'enregistrement, renvoyer I'appareil avec I'accu encore inséré.

» Convient aux patients a partir de 10 kg.
* Ne pas utiliser I'appareil a proximité d'un CT, d'un IRM ou d'une source de rayons X.

Les téléphones portables, les sources électromagnétiques puissantes et les couvertures

chauffantes électriques peuvent influencer la qualité de I'enregistrement.
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Carnet du patient

Veuillez attirer I'attention du patient sur
I'importance diagnostique d'un carnet de
patient correctement et entierement
rempli.

Veuillez utiliser un stylo a bille noir,

et non pas un crayon.

Noter le début et la fin de I'enregistrement
en précisant la date et I'heure.

Inscrire la date et I'heure des symptomes,
des activités inhabituelles, de la prise de
médicaments et des phases de sommeil.

Identification et analyse

e Coordonnées du patient

* Date et heure exacte du début de
I'enregistrement notées par vos soins

* Numéro de I'appareil, du chip et de
I'accu inscrits par Viollier sur le formu-
laire de demande d'analyses.

N° de I'appareil o Yo X~) N° du brassard
N du chip 659 N° de l'accu 010

Veuillez utiliser uniquement le formulaire
de demande d’analyses joint, sur lequel
figure déja votre adresse.

Mise en place de l'appareil

Démarrage de l'appareil

e Dégraisser la peau avec de I'éthanol a 70 % et raser les
poils afin que les électrodes adhérent de facon optimale
ala peau.

* Embofter fermement I'appareil et I'accu, un clic est alors
audible.

* Sous la touche Event i, apparait un court instant une
lumiére verte clignotant rapidement B, puis une lumiére
rouge E et ensuite une lumiére verte clignotant lente-
ment E. 'appareil est prét pour I'enregistrement.

* Passer le cable vert par le petit trou sous |'étui de protec-
tion B puisy glisser l'appareil.

Pose de I'appareil

* Mettre I'appareil dans I'étui de protection et fixer la sangle
autour du cou - la touche Event gris foncé Bl doit étre
orientée vers I'avant.

» Placer les électrodes autoadhésives comme indiqué
sur l'illustration.

* Brancher les cables avec les couleurs correspondantes :
® rouge @ vert © jaune

Contréle du mode d’enregistrement

Lumiere verte : I'enregistrement est en cours.

Lumiere rouge : I'enregistrement est terminé, enlever
I'appareil et le renvoyer.

L'enregistrement se termine automatiquement au bout
de 24 heures.

Mettre I'appareil H dans I'étui de protection avec ceinture,
passer la sangle autour du cou et fixer I'appareil autour
de la poitrine.





