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Etiquetage du matériel de prélèvement et d’expédition

Attribution étiquette → tube
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Incorrect
Attribution incorrecte étiquette → tube

Correct
Etiquette sérum → tube sérum
Etiquette EDTA → tube EDTA etc.

Sens de la flèche sur le tube
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Incorrect
Flèche dirigée vers le côté opposé au bouchon

Correct
Flèche dirigée vers le bouchon

Positionnement sur le tube
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Incorrect
Distance trop importante entre l’étiquette et le bouchon

Correct
Etiquette positionnée au plus près du bouchon
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Orientation de l’étiquette sur le tube
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Incorrect
Etiquette de biais

Correct
Etiquette droite

ThinPrep® PAP Test

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)(1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube sérum gel 5 mL (1)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)
00035291

Tube EDTA 4 mL (6)00035291

M
01. 09. 2017

Tube sérum gel 5 mL (1)

00035291

M

01. 09. 1983

LBL 01135-001-
Made in USA

T
h

in
P

re
p

 P
A

P 
Te

st
 (

81
)

Ex
em

p
le

Te
st

2
0

31
71

14
G

en
it

al F
15

. 0
2.

 2
01

7

ThinPrep PAP Test (8

Exemple
Test

20317114

ThinPrep PAP Test (8

Exemple
Test

20317114
ThinPrep PAP Test 

Exemple
Test

20317114

Incorrect
Etiquette en position verticale
Etiquette trop haute
Etiquette pas entièrement sur l’étiquette déjà en place

Correct
Etiquette à gauche et horizon
talement sur celle déjà en place
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